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card which was correctly filled in and sealed by the seller (or by the service 
center representative) with the date of the purchase (repair), the check, 
instruction manual and safe packaging of the device. 
•	 The warranty does not apply to wear out of cuff, batteries, rubber tubes 

and packaging box.  
•	 The warranty does not apply to damage caused by improper handling, 

accidents, not following the operating instructions or self-maintained 
alterations made to the device. 

•	 The device cannot be returned if it is without original packaging, with 
mechanical damages (scratches, stains and so on) or without any 
component. 

•	 The device which was used and needs repair cannot be replaced with 
a new one.

In case there was violation of operating rules during warranty period, 
repair will be done at the expense of the consumer.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ТМ DR. FREI 

Благодарим Вас за выбор автоматического измерителя артериаль-
ного давления ТМ Dr. Frei® модели М-500A. Мы уверены, что по до-
стоинству оценив качество и надежность этого прибора, Вы станете 
постоянным пользователем продукции Швейцарской торговой марки 
Dr. Frei®.
Данная модель представляет собой автоматический, цифровой из-
меритель артериального давления на плечо, который обеспечивает 
быстрое и качественное получение результатов систолического и 
диастолического давлений, также пульса с помощью осциллометри-
ческого метода измерения. Преимуществами данного прибора явля-
ются индикатор уровня артериального давления, технология «САМ» 
-клинически точное измерение, технология «IHB Advanced» - опреде-
ление нерегулярного сердцебиения и наиболее распространенных 
видов аритмии, функция выбора одного из двух пользователей, функ-
ция установки 2 сигналов напоминания, функция вычисления средне-
го значения всех/утренних/вечерних измерений и память на 90 ячеек 
для каждого из двух пользователей.
Перед тем как начать пользоваться данным прибором, внимательно 
прочитайте инструкцию. В ней Вы найдете всю информацию, необхо-
димую Вам для правильного проведения измерения артериального 
давления и пульса. По всем вопросам относительно данного продук-
та, пожалуйста, обращайтесь к официальному представителю или в 
сервисный центр ТМ Dr. Frei® в Вашей стране.

ВНИМАНИЕ

Данный измеритель артериального давления предназначен для осу-
ществления самостоятельного контроля артериального давления, а 
не для самодиагностики гипертонии/гипотонии. Ни в коем случае не 
ставьте диагноз самостоятельно на основе результатов, полученных 
с помощью измерителя артериального давления. Не занимайтесь 
самолечением отклонений артериального давления от нормы и не 
меняйте самостоятельно прописанные методы лечения, не прокон-
сультировавшись предварительно с врачом. 

Класс защиты BF.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данную 
инструкцию.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
ОБ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

Что такое артериальное давление
Артериальное давление - это 
давление крови на стенки ар-
терий. Артериальное давление 
(АД) необходимо для обеспе-
чения постоянной циркуляции 
крови в организме. Благодаря 
ему клетки организма получа-
ют кислород, который обеспе-
чивает их нормальное функци-
онирование. «Насосом», выталкивающим кровь в сосуды, выступает 
сердце. Каждый удар сердца обеспечивает определенный уровень 
АД.
Различают 2 вида АД: систолическое (верхнее) давление, которое 
соответствует сокращению сердца, при котором происходит выталки-
вание крови в артерии; и диастолическое (нижнее) давление, которое 
соответствует давлению крови между двумя сокращениями сердца.

Суточный ритм артериального давления человека

Повышение артериального давления увеличивает нагрузку на серд-
це, влияет на кровеносные сосуды, делая их стенки толстыми и ме-
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нее эластичными.
Одной из характеристик гипертонии является то, что на начальном 
этапе она может протекать незаметно для самого больного. Именно 
поэтому самоконтроль АД играет такую важную роль. С прогрессиро-
ванием болезни возникают головные боли, постоянные головокруже-
ния, ухудшается зрение, функционирование жизненно важных орга-
нов - головного мозга, сердца, почек, кровеносных сосудов.
При отсутствии соответствующей терапии возможны такие послед-
ствия, как поражения почек, стенокардия, паралич, потеря речи, сла-
боумие, инфаркт миокарда и инсульт головного мозга.

Нормы артериального давления
Важно регулярно измерять уровень артериального давления для 
контроля состояния Вашего здоровья. Артериальное давление есте-
ственным образом повышается у людей старше среднего возраста. 
Это результат постоянного старения кровеносных сосудов, что впо-
следствии приводит к ожирению, снижения активности, скоплению 
холестерина в кровеносных сосудах, диабета. Повышенное артери-
альное давление ускоряет уплотнение артерий, что в свою очередь 
повышает вероятность инсультов и инфарктов миокарда.

Данная таблица приводит определения и классификацию уровней 
артериального давления в соответствии с практическими рекомен-
дациями по контролю артериального давления ESH-ESC 2007 года. 

Категория Систолическое 
(мм рт. ст.)

Диастолическое 
(мм рт. ст.)

Оптимальное < 120 и < 80

Нормальное 120-129 и/или 80-84

Высокое 
нормальное

130-139 и/или 85-89

Гипертония 
Степень 1

140-159 и/или 90-99

Гипертония 
Степень 2

160-179 и/или 100-109

Гипертония 
Степень 3

≥ 180 и/или ≥ 110
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Изолированная 
систолическая 
гипертония

≥ 140 и < 90

Изолированная систолическая гипертония ранжируется также по сте-
пеням (1, 2, 3) в соответствии со значениями систолического давле-
ния, при условии, что диастолическое давление < 90 мм рт. ст.

Источник: The European Society of Hypertension and European Society 
of Cardiology Task Force Members. 2007 ESH - ESC Practice Guidelines 
for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2007, 25:1751-
1762 (Европейская Ассоциация по гипертонии и Европейская Ассо-
циация членов целевой группы кардиологии. 2007 ESH - ESC Практи-
ческие рекомендации по борьбе с гипертонией. Дж. Хипертенс 2007, 
25:1751-1762).

При диагнозе ГИПЕРТОНИЯ необходимо сочетание медикаментозно-
го лечения, назначенного врачом, и коррекции образа жизни.
•	 При повышенном нормальном и нормальном АД рекомендуется 

осуществление самоконтроля для того, чтобы вовремя принять 
меры по снижению АД до оптимального без применения лекар-
ственных средств.

•	 В возрасте старше 50 лет высокое (более 140 мм рт. ст.) систоли-
ческое давление играет более важную роль, чем диастолическое 
давление.

•	 Даже при нормальном АД, риск развития гипертонии увеличивает-
ся с возрастом.

ВНИМАНИЕ
Если измеренные в состоянии покоя показатели АД не являются нео-
бычными, однако в состоянии физического или душевного утомления 
Вы наблюдаете чрезмерно повышенные результаты, то это может 
указывать на наличие так называемой лабильной (т. е. неустойчивой) 
гипертонии. Если Вы подозреваете у себя это явление, рекомендуем 
обратиться к врачу. 
Если при правильном измерении артериального давления диасто-
лическое артериальное давление составляет более 120 мм рт. ст., 
необходимо немедленно вызвать врача. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
МОДЕЛЬ М-500A

Индикатор уровня АД 
Индикатор уровня давления расположен вдоль левого края дисплея. 
Классификация соответствует диапазонам, описанным в таблице 
раздела «Нормы артериального давления». После измерения АД 
цветной пунктир высветится в левой части дисплея: зеленая зона - 
оптимальное давление, желтая - повышенное, оранжевая - слишком 
высокое, красная - угрожающе высокое. Данная функция позволит 
Вам самостоятельно ориентироваться в полученных результатах АД. 

Функция «САМ» - Клинически Точное 
Измерение 
Технология «САМ» - Клинически Точное Измерение - позволяет по-
лучить максимально точные результаты измерений артериального 
давления в домашних условиях. Кардиологи рекомендуют всегда 
проводить несколько повторных измерений и вычислять их среднее 
значение.
Технология «САМ» делает эту процедуру автоматически - прибор, 
в соответствующем режиме, самостоятельно выполняет два после-
довательных измерения, вычисляет среднее значение и выводит на 
дисплей готовый результат.

Функция обнаружения нарушений частоты 
сердечных сокращений (IHB Advanced)
Эта функция позволяет определить нерегулярное биение серд-
ца. Если на дисплее прибора появляется символ технологии IHB 
Advanced / , это означает, что во время измерения артериаль-
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ного давления прибор обнаружил какие-то нарушения частоты сер-
дечных сокращений.
Возможно, что в каком-то конкретном случае такой результат обуслов-
лен изменением Вашего обычного артериального давления, просто 
повторите измерение еще раз. В большинстве случаев поводов для
беспокойства нет. Однако, если символ /  появляется постоянно 
(например, несколько раз в неделю при ежедневных измерениях), мы 
рекомендуем Вам сообщить об этом врачу.
Пожалуйста, покажите своему врачу следующее объяснение:
Информация для медиков по функции выявления нарушений 
частоты сердечных сокращений (IHB Advanced).
Данный прибор представляет собой осциллометрический измеритель 
артериального давления с функцией анализа частоты пульса одно-
временно с проведением измерения. Прибор клинически одобрен. По 
окончании измерения на дисплее прибора появляется символ техно-
логии IHB Advanced / , если во время измерения артериального 
давления прибор обнаружил какие-то нарушения частоты пульса. 
Если символ /  появляется достаточно часто (например, не-
сколько раз в неделю при ежедневных измерениях), мы рекомендуем 
пройти медицинское обследование. Этот прибор ни в коем случае не 
заменяет кардиологического обследования, однако, он позволяет вы-
являть нарушения частоты сердечных сокращений на ранней стадии. 

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Важная информация
1.	 Используйте прибор ТОЛЬКО по назначению, как описано в этой 

инструкции. 
2.	 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аксессуары, не указанные изготовителем. 
3.	 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор, если он работает неисправно, либо 

поврежден. 
4.	 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в местах, где присутствуют распылен-

ные аэрозоли, и в местах, где происходит подача кислорода. 
5.	 Ни в коем случае НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор для новорожденных 

или маленьких детей. 
6.	 Этот прибор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством лечения каких-либо сим-

птомов или заболеваний. Результаты измерений служат только 
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для информации. Обратитесь к врачу за консультацией. 
7.	 НЕЛЬЗЯ хранить прибор и гибкий шнур на горячих поверхностях. 
8.	 НЕ ОДЕВАЙТЕ манжету на другие участки тела, кроме плеча.
9.	 ВАЖНО правильно использовать и периодически проводить 

поверки прибора для продления его срока службы. Если Вы не 
уверены в точности показаний прибора, обратитесь в местный 
сервисный центр.

10.	Данный прибор предназначен для использования лицами старше 
18 лет.

11.	Не используйте прибор для постановки диагноза гипертонии 
и для измерения артериального давления у новорожденных, 
маленьких детей или лиц, не давших на это свое согласие.

12.	Результаты измерений, полученные при использовании данного 
прибора, должен оценить ТОЛЬКО врач, если Вам поставлен 
диагноз аритмии или нерегулярного сердцебиения, предсердной 
или желудочковой экстрасистолии, мерцательной аритмии.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА 
СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Внешний вид и описание прибора 

1  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2  Гнездо для манжеты
3  Кнопка M/SET
4  Кнопка САМ
5  Кнопка START
6  Отсек для батарей
7  Разъем микро USB
8  ЖК дисплей
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Манжета:
Модель M-500A укомплектована ши-
рокой мягкой конической манжетой 
с металлическим кольцом для плеча 
окружностью 22~38 см (самый распро-
страненный размер).

Дисплей:

9  Дата/Время 
10  Будильник (сигнал напоминания)
11  Систолическое давление
12  Диастолическое давление
13  Индикатор разряда батареек
14  Частота пульса 
15  Индикатор мерцательной аритмии 
16  Режим САМ
17  Индикатор пульса
18  Индикатор нерегулярного сердцебиения 
19  Память 
20  Индикатор памяти
21  Индикатор вечернего измерения
22  Индикатор утреннего измерения
23  Индикатор уровня артериального давления 
24  Индикатор пользователя
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Установка батареек 
Для установки батареек: 
1. Снимите крышку отсека для батареек, который нахо-
дится на задней части прибора (см. рисунок). 
2. Установите батарейки (4 AAA 1,5 В), соблюдая поляр-
ность (+ -). 

ВНИМАНИЕ 
•	 Если появится символ , немедленно замените 

батарейки. 
•	 Если прибор не используется в течение длительного времени, 

рекомендуется извлечь из него батарейки. 
•	 Рекомендуется использовать батарейки типа ААА (1,5 В).

Подключение сетевого адаптера 
Автоматический тонометр M-500A может работать при подключении к 
электросети с помощью сетевого адаптера (постоянный ток 5В/600 мА).

1. Подсоедините микроразъем кабеля к гнезду на правой стороне 
прибора.

2. Подсоедините сетевой адаптер (постоянный ток 5В/ 600 мА) к элек-
трической розетке 100-240В. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
•	 Используйте только адаптер торговой марки Dr. Frei. При 

использовании любого другого адаптера сервисный центр снимает 
с себя обязательства по гарантийному обслуживанию прибора.

•	 Батарейки не расходуются, когда адаптер переменного тока 
подключен к прибору.

•	 Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, если у Вас имеются 
вопросы относительно работы устройства от переменного тока.
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Установка даты/времени 
Для входа в режим настроек, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем 
коснитесь кнопки M/SET и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока 
на дисплее не появится мигающее значение года «2013» в правом 
верхнем углу.
 
1. Когда на дисплее мигает год, касайтесь кнопки M/SET, пока не по-

явится нужный год. Нажмите кнопку САМ для подтверждения и пе-
рехода к установке месяца.

2. Когда на дисплее мигает месяц, касайтесь кнопки M/SET, пока не 
появится нужный месяц. Нажмите кнопку САМ для подтверждения 
и перехода к установке даты.

3. Установите дату, часы и минуты, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор выключится автоматически, если не выпол-



RU
41

нять никаких действий в режиме настройки в течение 1,5 минуты.

Установка сигнала напоминания 
Автоматический тонометр M-500A позволяет установить два сигнала 
будильника в качестве напоминания для приема медикаментов или 
выполнения измерения.
1. На приборе в режиме ожидания удерживайте кнопку M/SET, затем 

удерживайте кнопку САМ. Отпустите обе кнопки, на дисплее мига-
ет «1», нажмите кнопку M/SET для переключения между сигналами 
«1» и «2».

2. Нажмите кнопку САМ. Когда на дисплее мигают часы, касайтесь 
кнопки M/SET для установки часов, затем нажмите кнопку САМ для 
перехода к установке минут.

3. В заданное время прибор автоматически издает сигналы. Для мгно-
венного отключения сигнала напоминания нажмите любую кнопку.
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Для отключения сигнала будильника удерживайте кнопку САМ, когда 
мигает номер сигнала будильника «1» или «2», затем отпустите кноп-
ку, когда на дисплее «On» сменится на «OFF».

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы будильника нужно устанавливать заново 
после замены батареек.

Выбор пользователя
Автоматический тонометр M-500A поддерживает функ-
цию «2 пользователя». Перед измерением установите 
необходимый номер пользователя на приборе: когда 
прибор в режиме ожидания, удерживайте кнопку START, 
затем кнопку M/SET, пока на дисплее не отобразится нужный номер 
пользователя.

ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ
•	 Перед измерением желательно некоторое время посидеть в 

спокойном, расслабленном состоянии.
•	 Каждое напряжение пациента, например, упор на руку, может 

повысить артериальное давление. Уделите внимание тому, чтобы 
тело было приятно расслаблено, и не напрягайте во время изме-
рения руку, на которой Вы проводите измерение.

•	 Измеряйте давление всегда на одной и той же руке (обычно 
левой).

•	 Освободите левую руку от одежды. Не закатывайте рукав, т.к. он 
сдавит Вашу руку и это приведет к неточности при измерении.

•	 Используйте только клинически апробированную оригинальную 
манжету!

•	 Если Вы хотите вести учет своего артериального давления, 
старайтесь проводить измерения в одно и то же время, поскольку 
артериальное давление меняется в зависимости от времени суток.

•	 Для того чтобы измерения происходили корректно, повторное 
измерение следует выполнять лишь после 5-минутного перерыва.
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Наложение манжеты 
1.	Подсоедините манжету к прибору, вставив соединитель манжеты в 

гнездо для манжеты слева на приборе.
2.	Соберите манжету, как показано на рисунке, гладкой стороной 

внутрь так, чтобы металлическое кольцо не соприкасалось с Ва-
шей кожей.

3.	Расправьте и расположите левую (правую) руку перед собой ладо-
нью вверх. Закрепите манжету на руке выше локтя. Метка артерии 
на краю манжеты должна быть расположена на 2-3 см выше локте-
вого сгиба, воздушная трубка – с внутренней стороны руки.

4.	Между манжетой и рукой должно остаться небольшое простран-
ство так, чтобы можно было просунуть два пальца. Снимите оде-
жду, покрывающую или сжимающую руку, на которой выполняется 
измерение. 

5.	Закрепите манжету на липучку плотно. Убедитесь, что верхний и 
нижний край манжеты расположены ровно.

Выполнение измерения 
ВНИМАНИЕ
1.	Займите сидячее положение как минимум на 10 минут перед из-

мерением.
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2.	Положите локоть на ровную поверхность. Расслабьте руку. Ладонь 
кверху.

3.	Манжета должна быть расположена на уровне сердца.
4.	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить прибор.
5.	Сидите спокойно, не разговаривайте и не двигайтесь во время из-

мерения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если манжета расположена ниже (выше) уровня сердца, полученные 
результаты измерения могут быть ниже (выше) фактических.

Стандартный режим (одно измерение)
Всегда включайте прибор только после того, как надета манжета.
1.	Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

2.	Нажмите кнопку START, теперь будет произведена автоматическая 
накачка манжеты. Уровень давления в манжете будет отображать-
ся на дисплее. 
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3.	Давление в манжете будет накачиваться до рабочего значения, за-
тем накачка прекратится, и давление начнет падать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давления в манжете недостаточно, чтобы вы-
дать результаты измерения, прибор автоматически произведет до-
полнительное нагнетание воздуха в манжету. 
4. Индикатор пульса «♥» мигает на дисплее во время измерения каж-

дый раз, когда происходит сердечное сокращение.

5. После измерения на дисплее отображаются систолическое и ди-
астолическое давление, частота пульса и индикатор уровня арте-
риального давления, соответствующий стандартам ESH (Европей-
ского Общества по артериальной гипертензии).

6. Если во время измерения было выявлено нерегулярное сердцеби-
ение, на дисплее будет мигать индикатор « ».

Выполнение измерений в режиме «САМ» - 
Клинически Точное Измерение 
Всегда включайте прибор только после того, как надета манжета.

В режиме САМ прибор автоматически выполняет два последователь-
ных измерения. Затем прибор анализирует полученные данные и 
отображает значения на дисплее. Поскольку артериальное давление 
постоянно колеблется, результат, полученный в данном режиме, бо-
лее надежен, чем результат, полученный однократным измерением.
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1. Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

2. Нажмите кнопку СAМ. Теперь будет произведена автоматическая 
накачка манжеты. На дисплее будет отображаться значок САМ и 
уровень давления в манжете.

3. Давление в манжете будет накачиваться до рабочего значения, за-
тем накачка прекратится, и давление начнет падать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давления в манжете недостаточно, чтобы вы-
дать результаты измерения, прибор автоматически произведет до-
полнительное нагнетание воздуха в манжету.
4. Индикатор пульса «♥» мигает на дисплее во время измерения каж-

дый раз, когда происходит сердечное сокращение.

5.	После первого измерения прибор автоматически произведет вто-
рое измерение после перерыва в 20 секунд. На дисплее отобража-
ется обратный отсчет. 
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6.	После завершения второго измерения прибор анализирует первый 
и второй результаты измерений. Если разница между первым зна-
чением систолического давления и вторым больше или равна 15 
мм рт.ст., разница между первым значением диастолического дав-
ления и вторым больше или равна 10 мм рт.ст., то автоматически 
будет произведено третье измерение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если частота пульса при первом и/или втором из-
мерениях меньше или равна 60, прибор автоматически произведет 
четвертое измерение.

7. После измерения в режиме САМ на дисплее отображаются систо-
лическое и диастолическое давление, частота пульса и индикатор 
уровня артериального давления, отвечающий стандартам ESH 
(Европейского Общества по артериальной гипертензии).

8. Если во время измерения было выявлено нерегулярное сердцеби-
ение, на дисплее будет мигать индикатор « ». 

9. Если на дисплее мигает индикатор « », обратитесь к врачу за кон-
сультацией. Это важно для ранней диагностики мерцательной 
аритмии.
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ПРЕРЫВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Если по какой-либо причине необходимо прервать измерение (на-
пример, из-за плохого самочувствия), нажмите кнопку START (Вкл./
Выкл.). Прибор выключится и выпустит воздух из манжеты.

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» 

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Прибор будет находиться в режиме ожи-
дания.

Среднее значение всех сохраненных 
результатов 
Нажмите кнопку M/SET, на дисплее отобразится среднее значение 
всех сохраненных в памяти результатов измерений выбранного поль-
зователя, а также индикатор «A».

Среднее значение всех утренних результатов 
Нажмите кнопку M/SET снова, на дисплее отобразится среднее зна-
чение всех сохраненных в памяти утренних (4:00-10:00) результатов 
измерений выбранного пользователя, а также индикатор «A» и « ».
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ПРИМЕЧАНИЕ: Сердечные  приступы  и  инфаркты  чаще  случаются 
в  утреннее  время.  Данная  функция  вычисляет  среднее  значение 
утренних  измерений  в  промежутке  с  4  часов  утра  до  10  часов  
для выявления признаков утренней гипертонии.

Среднее значение всех вечерних результатов 
Нажмите кнопку M/SET еще раз, на дисплее отобразится среднее 
значение всех сохраненных в памяти вечерних (17:00-02:00) резуль-
татов измерений выбранного пользователя, а также индикатор A» и 
« ».

Просмотр сохраненных значений 
Память прибора сохраняет 90 последних результатов измерений с 
датой и временем для каждого из 2 пользователей.

1. Нажмите кнопку M/SET снова после того, как на дисплее отобра-
зится среднее значение всех сохраненных в памяти вечерних 
результатов измерений. На дисплее отобразится результат 
последнего измерения.

2. Нажмите кнопку M/SET снова, чтобы отобразился предыдущий 
результат, например 89, а также все остальные 88 результатов по 
очереди.
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ПРИМЕЧАНИЕ: На дисплее отобразится индикатор САМ, если изме-
рение проводилось в соответствующем режиме.

Удаление всех значений
Когда прибор в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку M/
SET в течение 7 секунд пока на дисплее не появится мигающее изо-
бражение «CL». Нажав кнопку M/SET снова, Вы удалите все резуль-
таты из памяти прибора.

Перед удалением результатов, убедитесь, что они Вам не понадобят-
ся в дальнейшем.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕР 

Прибор может передавать данные на персональный компьютер с 
программным обеспечением UPRIGHT Health Care Management 
System. С помощью кабеля микро USB можно передавать сохранен-
ные результаты из памяти прибора на персональный компьютер. 

Установка программного обеспечения 
Загрузите программное обеспечение с веб-сайта, затем нажмите 
«Установить». 

Передача данных 
Подключите прибор к компьютеру с помощью микро USB, который 
входит в комплект или приобретенный дополнительно. На дисплее 
отобразятся три черточки - прибор успешно подсоединен к компьюте-
ру и может осуществлять передачу данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда прибор подсоединен к компьютеру, он полно-
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стью управляется программным обеспечением.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если Вы выполняете указанные действия, но ошибка появляется сно-
ва либо появляется ошибка, которая не указана в нижеследующей та-
блице, обратитесь в сервисный центр. Ни в коем случае не пытайтесь 
ремонтировать прибор самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ 

Проблема с накачкой 
или давлением

Наденьте манжету 
плотно и ровно.

Если ошибка 
повторяется, обратитесь 
в сервисный центр.

Проблема в 
измерении 
артериального 
давления

Наденьте манжету 
плотно и ровно.
Убедитесь, что Вы 
расслаблены. Сделайте 
повторное измерение.
Если ошибка 
повторяется, обратитесь 
в сервисный центр.

Ваши движения во 
время измерения 
помешали 
получению 
результата

Убедитесь, что Вы 
расслаблены. Сделайте 
повторное измерение.
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Прибор не установил 
частоту пульса

Наденьте манжету 
плотно и ровно.
Убедитесь, что Вы 
расслаблены. Сделайте 
повторное измерение.
Если ошибка 
повторяется, обратитесь 
в сервисный центр.

Проблема с 
прибором

Смотрите инструкцию по 
эксплуатации прибора. 
Повторите измерение.

Если прибор не 
работает, обратитесь в 
сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

1. Вы нажали кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, дисплей не работает:

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ 

Батарейки разряжены. Замените батарейки.

Батарейки вставлены 
неправильно либо 
отсутствуют.

Проверьте наличие батареек и 
правильную их установку.

2. Частота пульса выше/ниже средней частоты пульса пользователя:

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

Вы двигались во время 
измерения.

Повторите измерение.

Вы выполнили измерение 
непосредственно после 
физической нагрузки.

Отдохните в течение по 
крайней мере 30 минут перед 
измерением.
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3. Если результат измерения выше/ниже среднего результата поль-
зователя:

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

Неправильное положение во 
время измерения.

Займите правильное положение 
перед измерением.

Естественные колебания 
уровня артериального 
давления.

Учитывайте этот факт при 
последующих измерениях.

4.	  Если манжета накачивается второй раз во время измерения:

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

Манжета не закреплена. Закрепите манжету.

Если уровень давления пользователя выше того, который 
накачала манжета, пповторит накачку манжеты до более высокого 
уровня артериального давления. Оставайтесь в расслабленном 
положении и подождите завершения измерения.

ХРАНЕНИЕ И УХОД 

Уход за прибором 
Во избежание загрязнения использовать прибор следует вымытыми 
и сухими руками.

Очистка
•	 Используйте влажную ткань или мягкое моющее средство, затем 

протрите прибор сухой тканью.
•	 НЕ используйте органические растворители для очистки прибора.
•	 НЕ стирайте манжету.
•	 НЕ гладьте манжету.

Хранение прибора
•	 Условия хранения: от -20°С до 55°С, при относительной влажности 

менее 95%.
•	 Всегда храните и транспортируйте прибор в футляре для 

хранения, который входит в комплект.
•	 Оберегайте прибор от ударов и падений.
•	 Оберегайте прибор от попадания прямых солнечных лучей и 
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высокой влажности воздуха.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

СИМВОЛ ОПИСАНИЕ

Смотрите инструкцию пользователя

Производитель

Серийный номер

Внимание, см. сопроводительные документы

Утилизируйте в соответствии с требованиями в 
Вашей стране

Оборудование типа BF

Официальный представитель в Европейском 
Сообществе

Класс защиты II

Ограничение влажности

Степень водонепроницаемости

Маркировка СЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания 4 щелочные батарейки типа ААА 
на 1,5В; сетевой адаптер 5В 0,6А

Размеры прибора без 
манжеты

138 (длина)×95 (ширина)×31,5 
(высота) мм

Вес 280 г з батарейками

Размер манжеты М (средний): 22-38 см

Память 90 результатов для каждого 
пользователя

Энергосбережение Автоматическое выключение 
через 1,5 мин

Диапазон рабочих 
температур

от 10°C до 40°C, при 
относительной влажности 15-95%

Температура хранения от -20°С до +55°С, при 
относительной влажности 15-95% 

Диапазон измерений АД 20-280 мм рт. ст.

Диапазон систолического 
давления

50 мм рт. ст. - 250 мм рт. ст.

Диапазон диастолического 
давления

30 мм рт. ст. - 180 мм рт. ст.

Диапазон частоты пульса 40 - 200 ударов в минуту

Максимальное значение 
уровня давления

280 мм рт. ст.

Точность измерения 
давления

±3 мм рт. ст. или ±2% значения 
результата

Точность измерения частоты 
пульса

±4% значения результата

Единица измерения мм рт. ст.
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Данный прибор соответствует требованиям Международной электро-
технической комиссии:
IEC/EN 60601-1,
IEC/EN 60601-1-2

Соответствие требованиям:

•	 EN 1060-1/-3, NIBP-соответствие Европейским стандартам,
•	 IEC60601-1 Общие требования по безопасности, 
•	 IEC60601-1-2 Требования по электромагнитной совместимости, 
•	 EN1060-4, NIBP клинические исследования, соответствующие 

Европейским стандартам, 
•	 AAMI/ANSI/IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, NIBP 

требования Ассоциации по совершенствованию медицинских 
приборов, требования Американского национального института 
стандартов; требования Международной организации по 
стандартизации.

ГАРАНТИЯ

На автоматический измеритель артериального давления модели 
M-500А распространяется гарантия сроком 10 лет со дня приобрете-
ния. Гарантия на манжету - 1 год со дня приобретения. Гарантия дей-
ствует только в случае предъявления в сервисный центр правильно 
заполненного гарантийного талона с печатью предприятия-продавца 
(или штампом гарантийной мастерской) c датой продажи (ремонта), 
при наличии чека предприятия-продавца, инструкции пользователя, 
неповрежденной оригинальной упаковки прибора.
•	 Гарантия не распространяется на износ манжеты, батареек, 

резиновых трубок и упаковки прибора.
•	 Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в 

результате неправильного обращения, несчастных случаев, 
несоблюдения инструкции по эксплуатации или самостоятельных 
попыток вскрыть и/или отремонтировать прибор.

•	 Возврату не подлежат приборы без оригинальной упаковки и при 
наличии механических повреждений (царапин, пятен и т.д.), а 
также в неполной комплектации.

•	 Если прибор находился в эксплуатации, и подлежит ремонту, он не 
может быть заменен на новый.

В случае, когда в течение гарантийного срока товар эксплуатировался 
с нарушением правил, ремонт осуществляется за счет потребителя.
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ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ АВТОМАТИЧНОГО
ВИМІРЮВАЧА АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТМ DR. FREI

Дякуємо Вам за вибір автоматичного вимірювача артеріального тиску 
ТМ Dr. Frei® моделі М-500A. Ми впевнені, що гідно оцінивши якість і 
надійність цього приладу, Ви станете постійним користувачем продук-
ції Швейцарської торгової марки Dr. Frei®.
Дана модель є повністю автоматичним, цифровим вимірювачем 
артеріального тиску на плечі, який забезпечує дуже швидке і якісне 
отримання результатів систолічного та діастолічного тисків, також 
пульса за допомогою осцилометричного методу вимірювання. Пере-
вагами даного приладу є індикатор рівня артеріального тиску, техно-
логія «САМ» - клінічно точне вимірювання, технологія «IHB Advanced» 
- виявлення нерегулярного серцебиття і найбільш поширених видів 
аритмії, функція вибору одного з двох користувачів, функція встанов-
лення 2 сигналів нагадування, функція обчислення середнього зна-
чення усіх/ранкових/вечірніх вимірювань та память на 90 ділянок для 
кожного з двох користувачів.
Перед тим як почати користуватися даним приладом, уважно прочи-
тайте інструкцію. У ній Ви знайдете всю інформацію, необхідну Вам 
для правильного проведення вимірювання артеріального тиску і пуль-
су. За всіма питаннями щодо даного продукту, будь ласка, звертай-
тесь до офіційного представника або у сервісний центр ТМ Dr. Frei® 

у Вашій країні.

УВАГА

Даний вимірювач артеріального тиску призначений для здійснення 
самостійного контролю артеріального тиску, а не для самодіагностики 
гіпертонії/гіпотонії. Ні в якому разі не ставте діагноз самостійно на ос-
нові результатів, отриманих за допомогою вимірювача артеріального 
тиску. Не займайтеся самолікуванням відхилень артеріального тиску 
від норми і не змінюйте самостійно прописані методи лікування, не 
проконсультувавшись попередньо з лікарем.

Клас захисту типу BF.

Перед використанням приладу уважно прочитайте дану ін-
струкцію.
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ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ  
ПРО АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК

Що таке артеріальний тиск
Артеріальний тиск - це тиск 
крові на стінки артерій. Ар-
теріальний тиск (АТ) необхід-
ний для забезпечення постій-
ної циркуляції крові в організмі. 
Завдяки йому клітини організ-
му одержують кисень, що 
забезпечує їхнє нормальне 
функціонування. «Насосом», 
що виштовхує кров у судини, виступає серце. Кожен удар серця за-
безпечує визначений рівень АТ. Розрізняють 2 види АТ: систолічний 
(верхній) тиск, що відповідає скороченню серця, при якому відбу-
вається виштовхування крові в артерії; та діастолічний (нижній) тиск, 
що відповідає тиску крові між двома скороченнями серця.

Добовий ритм артеріального тиску людини

Рівень артеріального тиску має властивість коливатися протягом дня 
навіть у здорових людей. На ці зміни впливає цілий ряд факторів - час 
доби, стан людини, фізична чи розумова діяльність, умови навколиш-
нього середовища і т. ін.
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Підвищення артеріального тиску збільшує навантаження на серце, 
впливає на кровоносні судини, роблячи їхні стінки товстими і менш 
еластичними. Однією з характеристик гіпертонії є те, що на початко-
вому етапі вона може протікати непомітно для самого хворого. Саме 
тому самоконтроль АТ грає таку важливу роль. З прогресуванням 
хвороби виникають головні болі, постійні запаморочення, погіршуєть-
ся зір, функціонування життєво важливих органів - головного мозку, 
серця, нирок, кровоносних судин. При відсутності відповідної терапії 
можливі такі наслідки підвищеного артеріального тиску, як ураження 
нирок, стенокардія, параліч, утрата мови, слабоумство, інфаркт міо-
карда й інсульт головного мозку.

Норми артеріального тиску
Важливо регулярно вимірювати рівень артеріального тиску для кон-
тролю стану Вашого здоров’я. Артеріальний тиск природним чином 
підвищується у людей старше середнього віку. Це результат постій-
ного старіння кровоносних судин, що згодом призводить до ожиріння, 
зниження активності, скупченню холестерину в кровоносних судинах, 
діабету. Підвищений артеріальний тиск прискорює ущільнення ар-
терій, що в свою чергу підвищує ймовірність інсультів та інфарктів 
міокарда.

Дана таблиця наводить визначення і класифікацію рівнів артеріаль-
ного тиску у відповідності з практичними рекомендаціями з контролю 
артеріального тиску ESH - ESC 2007 року.

Категорія Систолічне 
(мм рт. ст.)

Діастолічне
(мм рт. ст.)

Оптимальне < 120 і < 80

Нормальне*3 120-129 або/і 80-84

Підвищене 
нормальне

130-139 або/і 85-89

Гіпертонія 
Ступінь 1

140-159 або/і 90-99

Гіпертонія 
Ступінь 2

160-179 або/і 100-109
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Гіпертонія 
Ступінь 3

≥ 180 або/і ≥ 110

Ізольована 
систолічна 
гіпертонія

≥ 140 і < 90

Ізольована систолічна гіпертонія ранжується також за ступенями (1, 
2, 3) у відповідності зі значеннями систолічного тиску, за умови, що 
діастолічний тиск < 90 мм рт. ст.
Джерело: The European Society of Hypertension and European Society 
of Cardiology Task Force Members. 2007 ESH - ESC Practice Guidelines 
for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2007; 25:1751-
1762 (Європейська Асоціація з гіпертонії та Європейська Асоціація 
членів цільової групи кардіології. 2007 ESH - ESC Практичні рекомен-
дації з боротьби з гіпертонією. Дж. Хіпертенс 2007; 25:1751-1762).

При діагнозі ГІПЕРТОНІЯ необхідно поєднання медикаментозного 
лікування, призначеного лікарем, і корекції способу життя.
•	 При підвищеному нормальному і нормальному АТ рекомендується 

здійснення самоконтролю для того, щоб вчасно вжити заходів 
щодо зниження рівня АТ до оптимального без застосування 
лікарських засобів.

•	 У віці старше 50 років високий (більше 140 мм рт. ст.) систолічний 
тиск грає більш важливу роль, ніж діастолічний тиск.

•	 Навіть при нормальному АТ, ризик розвитку гіпертонії збільшується 
з віком.

УВАГА
Якщо обмірювані в стані спокою показники АТ не є незвичайними, од-
нак у стані фізичного чи душевного стомлення Ви спостерігаєте над-
мірно підвищені результати, то це може вказувати на наявність так 
званої лабільної (тобто нестійкої) гіпертонії. Якщо Ви маєте підозри 
на це явище, рекомендуємо звернутися до лікаря. Якщо при правиль-
ному вимірюванні артеріального тиску діастолічний артеріальний тиск 
складає більш 120 мм рт. ст., необхідно негайно викликати лікаря.
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ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЧНОГО 
ВИМІРЮВАЧА АРТЕРІАЛЬНОГО 

ТИСКУ МОДЕЛЬ М-500A

Індикатор рівня артеріального тиску
Індикатор рівня тиску розташований уздовж лівого краю дисплея. Кла-
сифікація відповідає діапазонами, описаним у таблиці розділу «Нор-
ми артеріального тиску». Після вимірювання АТ кольоровий пунктир 
висвітиться в лівій частині дисплея: зелена зона - оптимальний тиск, 
жовта - підвищений, помаранчева - занадто високий, червона - за-
грозливо високий. Дана функція дозволить Вам самостійно зорієнту-
ватися в отриманих результатах АТ.

Технологія «САМ» - Клінічно Точне 
Вимірювання
Технологія «САМ» - Клінічно Точне Вимірювання - дозволяє отриму-
вати максимально точні результати вимірювань артеріального тиску у 
домашніх умовах. Кардіологи рекомендують завжди проводити кілька 
повторних вимірювань і обчислювати їх середнє значення. 
Технологія «САМ» робить цю процедуру автоматично - прилад, у від-
повідному режимі, самостійно виконує два послідовних вимірювання, 
обчислює середнє значення і виводить на дисплей готовий результат.

Функція виявлення порушень частоти 
серцевих скорочень (IHB Advanced)
Ця функція дозволяє визначити нерегулярне биття серця. Якщо на 
дисплеї приладу з’являється символ технології IHB Advanced  / , 
це означає, що під час вимірювання артеріального тиску прилад вия-
вив якісь порушення частоти серцевих скорочень.
Можливо, що в якомусь конкретному випадку такий результат обу-
мовлений зміною Вашого звичайного артеріального тиску; просто 
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повторіть вимірювання ще раз. У більшості випадків приводів для за-
непокоєння немає. Проте, якщо символ  /   з’являється постійно 
(наприклад, кілька разів на тиждень при щоденних вимірюваннях), ми 
рекомендуємо Вам сповістити про це лікаря. Будь ласка, покажіть 
своєму лікарю наступне пояснення:
Інформація для медиків щодо функції виявлення порушень ча-
стоти серцевих скорочень (IHB Advanced)
Даний прилад являє собою осцилометричний вимірювач артеріаль-
ного тиску з функцією аналізу частоти пульсу одночасно з проведен-
ням вимірювання. Прилад клінічно схвалено.
По закінченні вимірювання на дисплеї приладу з’являється символ 
технології IHB Advanced / , якщо під час вимірювання артеріаль-
ного тиску прилад виявив якісь порушення частоти пульсу.
Якщо символ /  з’являється досить часто (наприклад, кілька 
разів на тиждень при щоденних вимірюваннях), ми рекомендуємо 
пройти медичне обстеження. Цей прилад ні в якому разі не замінює 
кардіологічного обстеження, проте, він дозволяє виявляти порушення 
частоти серцевих скорочень на ранній стадії.

ПІДГОТОВКА ДО ВИМІРЮВАННЯ

Важлива інформація
1.	 Використовуйте прилад ТІЛЬКИ за призначенням, як описано в 

цій інструкції.
2.	 НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ аксесуари, не вказані виробником.
3.	 НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад, якщо він працює несправно, або 

пошкоджений.
4.	 НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад у місцях, де присутні розпоро-

шені аерозолі, і в місцях, де відбувається подача кисню.
5.	 Ні в якому разі НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад для новонародже-

них або маленьких дітей.
6.	 Цей прилад НЕ Є засобом лікування ніяких симптомів або захво-

рювань. Результати вимірювань служать тільки для інформації. 
Зверніться до лікаря за консультацією.

7.	 НЕ МОЖНА зберігати прилад і гнучкий шнур на гарячих поверхнях.
8.	 НЕ одягайте манжету на інші ділянки тіла, крім плеча.
9.	 ВАЖЛИВО правильно використовувати і періодично проводити 

повірки приладу для продовження його терміну служби. Якщо Ви 
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не впевнені в точності показань приладу, зверніться до сервісно-
го центру у Вашій країні.

10.	Даний прилад призначений для використання особами старше 
18 років.

11.	Не використовуйте прилад для постановки діагнозу гіпертонії і 
для вимірювання артеріального тиску у новонароджених, малень-
ких дітей або осіб, які не дали на це свою згоду.

12.	Результати вимірювань, отримані при використанні даного прила-
ду, повинен оцінити ТІЛЬКИ лікар, якщо Вам поставлений діагноз 
сильної аритмії або нерегулярного серцебиття, передсердної або 
шлуночкової екстрасистолії, миготливої аритмії.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПІД ЧАС ВСЬОГО СТРОКУ СЛУЖБИ 
ПРИЛАДУ

Зовнішній вигляд та опис  
вимірювального приладу

1  Кнопка ВВІМК/ВИМК
2  Гніздо для манжети
3  Кнопка M/SET
4  Кнопка САМ
5  Кнопка START
6  Відсік для батарейок
7  Роз’єм мікро USB
8  ЖК дисплей

Манжета:
Модель M-500A вкомплектована широ-
кою м’якою конічною манжетою з мета-
левим кільцем для плеча окружністю 22 
~ 38 см (найпоширеніший розмір). 



UA
65

Дисплей:

9  Дата/Час
10  Будильник (сигнал нагадування)
11  Систолічний тиск
12  Діастолічний тиск
13  Індикатор розряду батарейок
14  Частота пульсу
15  Індикатор миготливої аритмії
16  Режим САМ
17  Індикатор пульсу
18  Індикатор нерегулярного серцебиття 
19  Пам’ять
20  Індикатор пам’яті
21  Індикатор вечірнього вимірювання
22  Індикатор ранкового вимірювання
23  Індикатор рівня тиску
24  Індикатор користувача

Встановлення батарейок
Для встановлення батарейок:

1. Зніміть кришку відсіку батарейок, який знаходиться 
на задній частині приладу (див. малюнок).

2. Встановіть батарейки (4 AAA, 1.5 В), дотримуючись 
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полярності (+ -).

УВАГА 
•	 Якщо на дисплеї з’явиться символ , негайно замініть батарейки.
•	 Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, 

рекомендується витягти з нього батарейки.
•	 Рекомендується використовувати батарейки типу ААА (1,5В). 

Використання мережевого адаптера
Автоматичний тонометр M-500A може працювати при підключенні до 
електромережі за допомогою мережевого адаптера (постійний струм 
5В/600 мА).

1. Підключіть мікророз’єм кабелю до гнізда на правій стороні приладу.
2. Підключіть мережевий адаптер (постійний струм 5В/600 мА) до 

електричної розетки 100-240В.

Встановлення дати/часу
Для входу в режим налаштувань, натисніть кнопку ВВІМК/ВИМК, по-
тім торкніться кнопки M/SET і утримуйте її протягом 3 секунд, поки 
не з’явиться миготливе значення року «2013» у правому верхньому 
кутку.
1. Коли на дисплеї блимає рік, утримуйте кнопку M/SET, поки не з’я-

виться потрібний рік. Натисніть кнопку САМ для підтвердження і 
переходу до установки місяця.

2. Коли на дисплеї блимає місяць, утримуйте кнопку M/SET, поки 
не з’явиться потрібний місяць. Натисніть кнопку САМ для під-
твердження і переходу до установки дати. 
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3. Встановіть дату, години та хвилини, як описано вище.

ПРИМІТКА: Прилад вимкнеться автоматично, якщо не виконувати 
жодних дій у режимі налаштування протягом 1,5 хвилини.

Встановлення сигналу нагадування
Автоматичний тонометр M-500A дозволяє встановити два сигналу бу-
дильника як нагадування для прийому медикаментів або виконання 
вимірювання.
1. На приладі в режимі очікування утримуйте кнопку M/SET, потім 

утримуйте кнопку САМ. Відпустіть обидві кнопки, на дисплеї бли-
має «1», натисніть кнопку M/SET для перемикання між сигналами 
«1» і «2».

2. Натисніть кнопку САМ. Коли на дисплеї блимають годинник, тор-
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кайтеся кнопки M/SET для установки годин, потім натисніть кнопку 
САМ для переходу до установки хвилин.

3. У заданий час прилад автоматично видає сигнали. Для миттєвого 
відключення сигналу нагадування натисніть будь-яку кнопку.

Щоб вимкнути сигнал будильника, утримуйте кнопку САМ, коли бли-
має номер сигналу будильника «1» або «2», потім відпустіть кнопку, 
коли на дисплеї «On» зміниться на «OFF».

ПРИМІТКА: Сигнали будильника потрібно встановлювати заново піс-
ля заміни батарей.

Вибір користувача
Автоматичний тонометр M-500A підтримує функцію «2 
користувача». Перед початком вимірювання переко-
найтеся, що Ви перемкнули прилад на потрібного кори-
стувача. Коли прилад в режимі очікування, утримуйте 
кнопку START, потім кнопку M/SET, доки на дисплеї не відобразиться 
потрібний номер користувача.
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ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ

УВАГА
•	 Перед вимірюванням бажано деякий час посидіти в спокійному, 

розслабленому стані.
•	 Кожна напруга пацієнта, наприклад, опір на руку, може підвищити 

артеріальний тиск. Приділіть увагу тому, щоб тіло було приємно 
розслаблене, і не напружуйте під час вимірювання ніякі мускули на 
руці, на якій Ви здійснюєте вимірювання.

•	 Вимірюйте тиск завжди на одній і тій самій руці (зазвичай лівій).
•	 Звільніть ліву руку від одягу. Не закочуйте рукав, тому що він 

здавить Вашу руку, і це призведе до неточності при вимірюванні.
•	 Використовуйте тільки клінічно апробовану оригінальну манжету!
•	 Якщо Ви хочете вести облік свого артеріального тиску, намагайтеся 

проводити вимірювання в один й той самий час, оскільки 
артеріальний тиск міняється в залежності від часу доби.

•	 Для того щоб вимірювання відбувалися коректно, повторне 
вимірювання треба виконувати лише після 5-хвилинної перерви.

Накладення манжети
1. Приєднайте манжету до приладу, вставивши з’єднувач манжети в 

гніздо для манжети зліва на приладі.
2. Зберіть манжету, як показано на малюнку, гладкою стороною все-

редину так, щоб металеве кільце не стикалося з Вашою шкірою.

3. Розправте і розташуйте ліву (праву) руку перед собою долонею 
вгору. Закріпіть манжету на руці вище ліктя. Мітка артерії на краю 
манжети повинна бути розташована на 2-3 см вище ліктьового зги-
ну, повітряна трубка - з внутрішньої сторони руки.
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4. Між манжетою і рукою повинно залишитися невеликий простір так, 
щоб можна було просунути два пальці. Зніміть одяг, що покриває 
або стискає руку, на якій виконується вимірювання.

5. Закріпіть манжету на липучку щільно. Переконайтеся, що верхній і 
нижній край манжети розташовані рівно.

Виконання вимірювання
1. Займіть сидяче положення як мінімум на 10 хвилин перед вимірю-

ванням. 
2. Покладіть лікоть на рівну поверхню. Розслабте руку. Долоню до-

гори. 
3. Манжета повинна бути розташована на рівні серця.
4. Натисніть кнопку ВВІМК/ВИМК, щоб включити прилад. 
5. Сидіть спокійно, не розмовляйте і не рухайтеся під час вимірюван-

ня.

ПРИМІТКА: Якщо манжета буде розташована нижче (вище) рівня 
серця, отриманий результат вимірювання може бути заниженим (за-
вищеним).
Стандартний режим (одне вимірювання)
Завжди включайте прилад тільки після того, як надіта манжета.
1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку ВВІМК/ВИМК.
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2. Натисніть кнопку START, тепер буде проведене автоматичне нака-
чування манжети. Рівень тиску в манжеті буде відображатися на 
дисплеї.

3. Тиск у манжеті буде накачуватися до робочого значення, потім на-
качування припиниться, і тиск почне падати.

ПРИМІТКА: Якщо тиску в манжеті недостатньо, щоб видати результа-
ти вимірювання, прилад автоматично проведе додаткове нагнітання 
повітря в манжету.

4. Індикатор пульсу «♥» блимає на дисплеї під час вимірювання кож-
ного разу, коли відбувається серцеве скорочення.

5. Після вимірювання на дисплеї відображаються систолічний та 
діастолічний тиск, частота пульсу і індикатор рівня тиску, відповід-
ний стандартам ESH (Європейського Товариства з артеріальної 
гіпертензії).

6. Якщо під час вимірювання було виявлено нерегулярне серцебиття, 
на дисплеї буде блимати індикатор « ».
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Виконання вимірювання у режимі  
«САМ» - Клінічно Точне Вимірювання

Завжди включайте прилад тільки після того, як надіта манжета.

У режимі «САМ» прилад автоматично виконує два послідовних 
вимірювання. Потім прилад аналізує отримані дані і відображає зна-
чення на дисплеї. Оскільки артеріальний тиск постійно коливається, 
результат, отриманий в даному режимі, більш надійний, ніж результат, 
отриманий одноразовим вимірюванням.
1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку ВВІМК/ВИМК.

2. Натисніть кнопку СAМ. Тепер буде проведене автоматичне нака-
чування манжети. На дисплеї буде відображатися значок САМ і 
рівень тиску в манжеті.

3. Тиск у манжеті буде накачуватися до робочого значення, потім на-
качування припиниться, і тиск почне падати.

ПРИМІТКА: Якщо тиску в манжеті недостатньо, щоб видати результа-
ти вимірювання, прилад автоматично проведе додаткове нагнітання 
повітря в манжету.
4. Індикатор пульсу «♥» блимає на дисплеї під час вимірювання кож-

ного разу, коли відбувається серцеве скорочення.
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5. Після першого вимірювання прилад автоматично проведе друге 
вимірювання після перерви в 20 секунд. На дисплеї відображаєть-
ся зворотний відлік.

6. Після завершення другого вимірювання прилад аналізує перший і 
другий результати вимірювань. Якщо різниця між першим значен-
ням систолічного тиску і другим більше або дорівнює 15 мм рт.ст., 
різниця між першим значенням діастолічного тиску і другим біль-
ше або дорівнює 10 мм рт.ст., то автоматично буде зроблено третє 
вимірювання.

ПРИМІТКА: Якщо частота пульсу при першому і / або другому вимірю-
ваннях менше або дорівнює 60, прилад автоматично проведе четвер-
те вимірювання.

7. Після вимірювання в режимі «САМ» на дисплеї відображаються 
систолічний та діастолічний тиск, частота пульсу і індикатор рівня 
тиску, який відповідає стандартам ESH (Європейського Товариства 
з артеріальної гіпертензії).
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8. Якщо під час вимірювання було виявлено нерегулярне серцебиття, 
на дисплеї буде блимати індикатор « ».

9. Якщо на дисплеї блимає індикатор « », зверніться до лікаря за 
консультацією. Це важливо для ранньої діагностики миготливої 
аритмії.

ПЕРЕРИВАННЯ ВИМІРЮВАННЯ
Якщо з якої-небудь причини необхідно перервати вимірювання (на-
приклад, через погане самопочуття), натисніть кнопку START. Прилад 
виключиться і випустить повітря з манжети.

ФУНКЦІЯ «ПАМ’ЯТЬ»

Натисніть кнопку ВВІМК/ВИМК. Прилад буде знаходитися в режимі 
очікування.

Середнє значення усіх збережених 
результатів
Натисніть кнопку M/SET, на дисплеї відобразиться середнє значення 
всіх збережених в пам’яті результатів вимірювань обраного користу-
вача, а також індикатор «A».
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Середнє значення усіх ранкових результатів
Натисніть кнопку M/SET знову, на дисплеї відобразиться середнє 
значення всіх збережених в пам’яті ранкових (4:00-10:00) результатів 
вимірювань обраного користувача, а також індикатор «A» і « ».

ПРИМІТКА: Серцеві напади та інфаркти частіше трапляються в ран-
ковий час. Ця функція обчислює середнє значення ранкових вимірю-
вань в проміжку з 4:00 ранку до 10:00 для виявлення ознак ранкової 
гіпертонії.

Середнє значення усіх вечірніх результатів
Натисніть кнопку M/SET ще раз, на дисплеї відобразиться середнє 
значення всіх збережених в пам’яті вечірніх (17:00-02:00) результатів 
вимірювань обраного користувача, а також індикатор «A» і « ».

Перегляд збережених значень 
Пам’ять приладу зберігає 90 останніх результатів вимірювань з датою 
і часом для кожного з 2 користувачів.
1. Натисніть кнопку M/SET знову після того, як на дисплеї відобра-

зиться середнє значення всіх збережених в пам’яті вечірніх резуль-
татів вимірювань. На дисплеї відобразиться результат останнього 
вимірювання.
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2. Натисніть кнопку M/SET знову, щоб відобразився попередній ре-
зультат, наприклад 89, а також всі інші 88 результатів по черзі.

ПРИМІТКА: На дисплеї відобразиться індикатор САМ, якщо вимірю-
вання проводилось у відповідному режимі.

Видалення усіх значень
Коли прилад в режимі очікування, натисніть і утримуйте кнопку M/SET 
протягом 7 секунд поки не з’явиться миготливе зображення «CL». На-
тиснувши кнопку M/SET знову, Ви видалите всі результати з пам’яті 
приладу.

Перед видаленням результатів, переконайтеся, що вони Вам не зна-
добляться надалі.

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ НА КОМП’ЮТЕР

Прилад може передавати дані на персональний комп’ютер з програм-
ним забезпеченням UPRIGHT Health Care Management System. За до-
помогою кабелю мікро USB можна передавати збережені результати 
з пам’яті приладу на персональний комп’ютер.
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Установка програмного забезпечення
Завантажте програмне забезпечення з веб-сайту, потім натисніть 
«Встановити».
Передача даних
Підключіть прилад до комп’ютера за допомогою мікро USB, який вхо-
дить в комплект або придбаний додатково. На дисплеї відобразяться 
три рисочки - прилад успішно приєднаний до комп’ютера і може здій-
снювати передачу даних.
ПРИМІТКА: Коли прилад приєднаний до комп’ютера, він повністю 
управляється програмним забезпеченням. 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо Ви виконуєте зазначені дії, але помилка з’являється знову або 
з’являється помилка, яка не вказана в таблиці, зверніться до сервіс-
ного центру ТМ Dr. Frei. Ні в якому разі не намагайтеся ремонтувати 
прилад самостійно.

ПОМИЛКА ПРИЧИНА ДІЇ

Проблема з накачу-
ванням або тиском

Одягніть манжету щіль-
но і рівно.
Якщо помилка повто-
рюється, зверніться до 
сервісного центру.
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Проблема в вимірю-
ванні артеріального 
тиску

Одягніть манжету щіль-
но і рівно.
Переконайтеся, що Ви 
розслаблені. Зробіть 
повторне вимірювання.
Якщо помилка повто-
рюється, зверніться до 
сервісного центру.

Ваші рухи під час ви-
мірювання завадили 
отриманню результату

Переконайтеся, що Ви 
розслаблені. Зробіть 
повторне вимірювання.

Пристрій не встановив 
частоту пульсу

Одягніть манжету щіль-
но і рівно.
Переконайтеся, що Ви 
розслаблені. Зробіть 
повторне вимірювання.
Якщо помилка повто-
рюється, зверніться до 
сервісного центру.

Проблема з приладом Дивіться інструкцію з 
експлуатації приладу. 
Повторіть вимірювання.
Якщо прилад не працює, 
зверніться до сервісного 
центру.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

1. Ви натиснули кнопку ВВІМК/ВИМК, дисплей не працює:

МОЖЛИВА ПРИЧИНА ДІЇ

Батарейки розряджені. Замініть батарейки.

Батарейки вставлені непра-
вильно або відсутні. 

Перевірте наявність батарейок і 
правильну їх установку.
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2. Частота пульсу вище/нижче середньої частоти пульсу користувача:

МОЖЛИВА ПРИЧИНА ДІЇ

Ви рухалися під час вимірю-
вання.

Повторіть вимірювання.

Ви виконали вимірювання без-
посередньо після фізичного 
навантаження. 

Відпочиньте протягом принаймні 
30 хвилин перед вимірюванням.

3. Якщо результат вимірювання вище/нижче середнього результату 
користувача:

МОЖЛИВА ПРИЧИНА ДІЇ

Неправильне положення під 
час вимірювання.

Займіть правильне положення 
перед вимірюванням.

Природні коливання рівня 
артеріального тиску.

Враховуйте цей факт при наступ-
них вимірюваннях.

4. Якщо манжета накачується вдруге під час вимірювання:

МОЖЛИВА ПРИЧИНА ДІЇ

Манжета не закріплена. Закріпіть манжету.

Якщо рівень тиску користувача вище того, який накачала манжета, 
прилад збільшить рівень тиску автоматично і повторить накачуван-
ня манжети. Залишайтеся в розслабленому положенні і почекайте 
завершення вимірювання.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОГЛЯД

Догляд за приладом
Щоб уникнути забруднення використовувати прилад слід вимитими і 
сухими руками.

Очищення
•	 Використовуйте вологу тканину або м’який миючий засіб, потім про-

тріть прилад сухою тканиною.
•	 НЕ МОЖНА використовувати органічні розчинники для очищення 

приладу.
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•	 НЕ МОЖНА прати манжету.
•	 НЕ МОЖНА прасувати манжету.

Зберігання приладу
•	 Умови зберігання: від -20°С до +55°С, при відносній вологості мен-

ше 95 %.
•	 Завжди зберігайте та транспортуйте прилад у футлярі для зберіган-

ня, який входить у комплект.
•	 Оберігайте прилад від ударів і падінь.
•	 Оберігайте прилад від потрапляння прямих сонячних променів і ви-

сокої вологості повітря.

ОПИС СИМВОЛІВ

СИМВОЛ ОПИС

Дивіться інструкцію користувача

Виробник

Серійний номер

Увага, дивіться супровідні документи

Утилізуйте відповідно до вимог у Вашій країні

Обладнання типу BF

Офіційний представник в Європейському 
Співтоваристві

Клас захисту II
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Обмеження вологості

Ступінь водонепроникності

Маркування СЕ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення 4 лужні батарейки на 1,5 В ААА
5 В 0,6 А мережевий адаптер 

Розміри приладу без манжети 138 (довжина)×95 (ширина)×31,5 
(висота) мм

Вага 280 г з батарейками

Розмір манжети М (середній): 22-38 см

Пам’ять 90 результатів для кожного
з двох користувачів

Енергозбереження Автоматичне вимкнення через 
1,5 хв

Діапазон робочих температур від 10°C до 40°C (50°F to 104°F), 
при відносній вологості 15-95%

Температура зберігання від -20°С до +55°С
при відносній вологості 15-95% 

Діапазон вимірювань АТ 20-280 мм рт. ст.

Діапазон частоти пульсу 40-200 ударів в хвилину

Діапазон систолічного тиску 50 мм рт. ст.-250 мм рт. ст.

Діапазон діастолічного тиску 30 мм рт. ст.-180 мм рт. ст.

Максимальне значення рівня 
тиску

280 мм рт. ст.
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Точність вимірювання тиску ±3 мм рт. ст. або ±2% значення 
результату

Точність вимірювання частоти 
пульсу

±4% значення результату

Одиниця вимірювання мм рт. ст.

Даний прилад пройшов перевірку на відповідність вимогам щодо 
електричних приладів і стандартам з безпеки: 
IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2

Перелік стандартів:

• EN 1060-1/-3, NIBP-вимоги 
• IEC60601-1 Загальні вимоги з безпеки 
• IEC60601-1-2 Вимоги для ЕМС 
• EN1060-4, NIBP клінічні дослідження 
• AAMI/ANSI/IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, NIBP вимоги.

 ГАРАНТІЯ

На автоматичний вимірювач артеріального тиску модель M-500А 
поширюється гарантія терміном 10 років з дня придбання. Гарантія 
на манжету - 1 рік від дня придбання. Гарантія діє тільки у випадку 
пред’явлення в сервісний центр правильно заповненого гарантійного 
талона з печаткою підприємства-продавця (або штампом гарантійної 
майстерні) з датою продажу (ремонту), при наявності чека підприєм-
ства-продавця, інструкції користувача, непошкодженої оригінальної 
упаковки приладу.
•	 Гарантія не поширюється на знос манжети, батарейок, гумових 

трубок і упаковки приладу. 
•	 Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли в 

результаті неправильного поводження, нещасних випадків, 
недотримання інструкції з експлуатації або самостійних спроб 
розкрити і / або відремонтувати прилад.

•	 Поверненню не підлягають прилади без оригінальної упаковки і за 
наявності механічних ушкоджень (подряпин, плям і т.д.), а також в 
неповній комплектації.
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•	 Якщо прилад знаходився в експлуатації і підлягає ремонту, він не 
може бути замінений на новий.

У випадку, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався 
з порушенням правил, ремонт здійснюється за рахунок споживача.
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